Krakéw, dnia 2 .08.2019 r.

INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO

,Dostawa wraz z montazem 2 sztuk defibrylatorow AED do budynkéw Krakowskiego Parku Technologicznego
przy ul. prof. Michaf? Zyczkowskiego 14 oraz przy ul. Podole 60 w Krakowie oraz zapewnieniem przeszkolenia
0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego z zakresu udzielania pierwszej pomocy z uzyciem defibrylatora AED

1 — postepowanie powtérzone”
|

DAIl 1/08/2019

Krakowski Park Technologiczny sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie informuje, ze w ramach niniejszego postepowania
wptynely nastepujace pytania:

PYTANIE NR 1:
|

Prosimy Zamawiajgcego o wycofanie zapisu dotyczacego defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni. Ze
wzgledu na sposdb |funkcjonowania defibrylatoréw, kazde tego typu urzgdzenie jest w stanie wykonaé
defibrylacje na mokrej i metalowych powierzchniach, ale nigdy nie bedzie to w stu procentach bezpieczne.
Zgodnie z wytycznymi ERC osoba udzielajgca pierwszej pomocy powinna w pierwszej kolejnosci zadbaé o
bezpieczefistwo swoje oraz poszkodowanego aby nie doszto do dodatkowych urazéw. W zwigzku z tym powinno
sie unikaé sytuacji takich, jak ta przedstawiona w wymaganiu Zamawiajacego. Dodatkowo nalezy pamietac, ze
nawet jesli istnieje kaniecznos¢ wykonania defibrylacji w takich warunkach, to kazde urzadzenie AED dostepne
na rynku dziata w taki sam sposdb i na tych samych zasadach, a wiec doktadnie tak samo wykona defibrylacje,
jesli bedzie zalecana, bez wzgledu na note producenta.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie wymagania.
PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiajacy przewiduje montaz szafek na defibrylatory w miejscach posiadajacych gniazdka? Jest to wazne
ze wzgledu na system powiadamiania, ktdry wymaga mozliwosci przytaczenia do pradu.

ODPOWIEDZ:
TAK. Doktadne miejsce montazu szafek zostanie ustalone na etapie realizacji umowy.
PYTANIE NR 3:

Co Zamawiajacy rozumie poprzez pojecie ,,zautomatyzowany”? Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie byto
w petni automatyczne i samoczynnie podawato wytadowanie po jego zaleceniu, czy automatyzm ma polegac
tylko na stwierdzeniu koniecznosci podania wytadowania, a wytadowanie ma by¢ podawane przez ratownika?
Opcja z podaniem engergii przez osobe udzielajaca pierwszej pomocy jest w Polsce powszechnie praktykowana,
ze wzgledu na wigksze bezpieczenstwo takiego rozwigzania. W zwigzku z tym prosimy Zamawiajgcego
o dopuszczenie defibrylatoréw pdétautomatycznych.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy ma na mysli proste w obstudze, intuicyjne urzadzenie, ktére z powodzeniem moze zostaé uzyte
przez osobe nieprzeszkolong i nieposiadajacg wyksztatcenia medycznego, spetniajgce wymagania okreslone
w szczegotowym opisie przedmiotu zamdwienia — specyfikacji technicznej. Zgodnie z tym Zamawiajacy dopuszcza
zaréwno defibrylatory w petni automatyczne, samoczynnie podajace wytadowanie, jak i pétautomatyczne,
w ktdérych wytadowanie nastepuje po wcisnieciu odpowiedniego przycisku przez osobe udzielajaca pierwszej

pomocy.
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